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L. Dz.	USK/DZP/PN-198/2017						                Wrocław, 2017-11-06


Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa, montaż i uruchomienie trzystanowiskowego aparatu RTG wraz z wykonaniem projektu i dostosowaniem pomieszczeń dla utworzenia pracowni RTG w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, nr sprawy: USK/DZP/PN-198/2017


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

I.	Dotyczy „Załącznika nr 1B Trzystanowiskowy aparat cyfrowy RTG przeznaczony do badań rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, prześwietleń (fluoroskopii) i badań kontrastowych – 1 szt.”.
1. W pozycji 12 podano: „Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] ≤ 0,7 mm Al”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na minimalizowanie szkodliwej dla pacjenta dawki promieniowania rtg przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „> 0,5 mm Al = 0 pkt, ≤ 0,5 mm Al = 10 pkt.”.
Odp. SIWZ bez zmian.

2. W pozycji 44 podano: „Generator wysokiej częstotliwości”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na wzrost jednorodności promieniowania rtg minimalizującej szkodliwą dla pacjenta dawkę promieniowania rtg przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 400 kHz = 0 pkt  	≥ 400 kHz = 10 pkt”.
Odp. SIWZ bez zmian.

3. W pozycji 52 podano: „Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 8 mA”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na trafność diagnozowania otyłych pacjentów przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 20 mA = 0 pkt, ≥ 20 mA = 10 pkt”.
Odp. SIWZ bez zmian.

4. W pozycji 77 podano: „Ilość programów anatomicznych ≥ 250”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na funkcjonalność diagnostyczną przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 39000 = 0 pkt, ≥ 39000 = 10 pkt”.
Odp. SIWZ bez zmian.

5. Tabela nie zawiera wagi kompletnego stołu, która jest istotnym parametrem sprzętu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w pozycji 26a parametru o treści: „Waga kompletnego stołu (stół z płytą podstawy, z kołpakiem rtg, z kolimatorem  i z detektorem DRF) ≤ 1400 kg” z punktacją: „>1000 kg  = 0 pkt, ≤ 1000 kg = 10 pkt”.
Odp. SIWZ bez zmian.

6. W kolumnie „Wartość graniczna” występuje także punktacja parametrów technicznych sprzętu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu kolumny na: „Wartość graniczna / Punktacja”.
Odp. SIWZ bez zmian.
Z upoważnienia  Dyrektora
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[bookmark: _GoBack]Kierownik Działu Zamówień Publicznych
[image: ]
image1.png
_Ji

UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY

WE WROCLAWIU

Jestesmy po to, zeby leczy(, ksztalcic i rozwijac wiedzg medyczng

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCLAWIU
50-556 Wroctaw, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
Kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl





 


 


L. Dz.


 


USK/DZP/


PN


-


198


/2017


 


 


 


 


 


 


   


             


Wrocław, 


2017


-


11


-


06


 


 


 


Dotyczy: 


przetarg nieograniczony na 


Dostawa, montaż i uruchomienie trzystanowiskowego aparatu RTG 


wraz z wykonaniem


 


projektu i dostosowaniem pomieszczeń dla utworzenia pracowni RTG w 


Uniwersyteckim Sz


pitalu Klinicznym we Wrocławiu, nr sprawy: USK/DZP/PN


-


198


/2017


 


 


 


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:
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Dotyczy „Załącznika nr 1B Trzystanowiskowy aparat cyfrowy RTG przeznaczony do badań 


rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, prześwietleń (fluoroskopii) i badań kontrastowych 


–


 


1 szt.”.
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W pozycji 12 podano: „Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] 


?


 0,7 mm A


l”. Ten parametr jest 


bardzo istotny z uwagi na minimalizowanie szkodliwej dla pacjenta dawki promieniowania rtg przy 
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W pozycji 44 podano: „Generator wysokiej częstotliwości”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi 


na wzrost jednorodności promieniowania rtg minimalizującej szkodliwą dla pacjenta dawkę 
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W pozycji 52 podano: „Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej 
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 8 mA”. Ten parametr jest bardzo 


istotny z uwagi na trafność diagnozowania otyłych pacj
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W pozycji 77 podano: „Ilość programów anatomicznych 


?
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uwagi na funk
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Tabela nie zawiera wagi kompletnego stołu, która jest istotnym parametrem sprzętu. Dlateg
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wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w pozycji 26a parametru o treści: „Waga kompletnego 


stołu (stół z płytą podstawy, z kołpakiem rtg, z kolimatorem  i z detektorem DRF) 
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punktacją: „>1000 kg  = 0 pkt, 
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 1000 kg = 10 pkt”.
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W kolumnie 


„Wartość graniczna” występuje także punktacja parametrów technicznych sprzętu. 


Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu kolumny na: „Wartość graniczna / Punktacja”.
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