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UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCLAWIU

Wroctaw, dnia 19 - 09 - 2018 r.
Nr sprawy: USK/DZP/4.8-280/2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiy, jako Zamawiajacy W postepowaniu
przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) pn.: dostawa sprzetu specjalistycznego i patomorfologicznego , informuje ze wplynely
zapytania Wykonawcow, jednoczesnie wyjasniajac co nastepuije.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet 2, poz. 5:

Czy Zamawiajacy wymaga szkietek ze szkta super biatego, borowosilikatowego D 263 M?

Odpowied?:
Tak, Zamawiajacy wymaga

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet 2, poz.7 :

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie nozykow rownowaznych wraz z dedykowanymi dla nich uchwytami. Sadzac po
opisie przedmiotu Zamdwienia Zmawiajacy opisuje néz do mikrotomu. Wskazanie na uch F80mini jest w rzeczy
samej wskazaniem na producenta opisanych w tych pozycjach nozy niskoprofilowych, poniewaz uchwyty do nozy F80mini
kompatybilne sg wytacznie z nozami tego samego producenta (Feather). Zatem wymadg kompatybilnosci stuzy ogranicze-
niu konkurencji, @ nie uzyskaniu okreslonych parametréw, gdyz nie wplywa to ani na jakos$¢ ciecia, ani na kompatybilnos¢
z mikrotomem. Uchwyty te sa plastikowym elementem stuzacym do mocowania zuzytych nozy Feather, dzigki czemu
istnieje mozliwos¢ dodatkowego uzycia nozy np. w procesie obrébki materiatu. Taka sama funkcje petnig dostepne u
innych producentéw uchwyty do nozy typu mini. Wielko¢ i rozmieszczenie otworéw na ostrzu ma stuzy¢ kompatybilnosci

z uchwytami tego samego producenta i parametr ten nie ma zadnego wplywu na uzycie nozy podczas ciecia w mikroto-
mie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zaméwienia dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 3
Dotyczy Pakiet 2, poz. 8:
Prosimy o dopuszczenie nozy ze stali nierdzewnej przeznaczonych do skrawania W kriostacie.

OdpowiedZ:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet 2, poz. 8:

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o kacie 34 st. Jest to parametr lepszy od opisanego, poniewaz im nizszy kat natarcia ostrza
wzgledem tkanki tym uzyskuje sie lepsze rezultaty skrawania przy mniejszym zuzyciu Zyletki. Wynika to z faktu, iz cienkie
ostrze tatwiej tnie materiat. Zwracamy Uwage, iz zastosowanie mniejszego kata pozwala uzytkownikowi na optymalizacje
procesu oraz dtuzszq eksploatacje pojedynczego ostrza mikrotomowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza

Informacji, w postepowaniu udziela Dzial Zakupdw i Zamowien Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we
Wroctawiu, tel. 71 / 784 — 20 — 28, faks: 71 / 327 — 09 - 40, faks: 71 / 327 - 09 - 11, adres e-mail:
ekomar@usk.wroc.pl
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