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UWAGA: Wymiary podano w c¢cm na gotowo.

Nr umowy Rodzaj projektu Obiekt
. Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Techniczny | 4 Borowska 213, 50-556 Wrocta
Rysowat K. Romanowski| 01.2019 Temat:
Sprawdzit  |A. Abramczyk |01.2019 Zabudowa myjni—dezynfektora PG 8528
Proj. prow. |A. Abramczyk |01.2019
Podziatka Nr rys. Arkusz
&ﬂm Biuro Techniczno—Handlowe
D 05-090 Raoszyn, ul. Stowikowskiego 39 \4 \M




