
 

 

Wrocław, dnia 27.07.2020 r. 

Nr sprawy: DZP.243.975.2020 

 

Dotyczy: naprawa angiografu RTG z panelem cyfrowym, typ: Axiom Artis. 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców. 

Pytanie nr 1  

Wzór umowy w §1 zawiera następującą klauzulę:  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić podczas naprawy części zamienne na fabrycznie nowe, 

oryginalne, określone przez wytwórcę urządzeń. 

Pytanie: 

Producent aparatu nie oferuje możliwości zakupu nowych części do tego modelu aparatu. W związku z tym, 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie części zamiennych oryginalnych, rekondycjonowanych, jednak 

przy zachowaniu pełnych warunków gwarancji, o których mowa w Umowie.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi 
w treści oferty.   

 

Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

Magda Jellin 
 Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


